Okregowy Urzad Miar w Warszawie tel. /fax  (81) 746-90-95
Wydzial Zamiejscowy w Lublinie c-mail:  oum.warszawa lublin(@poczta.gum.gov.pl
ul. Strzelecka 1A, 20-805 Lublin

WZ8.60.86.2019.3

PROTOKOL KONTROLI WZ8.60.86.2019.3
Kontrolujacy:

1. Michal Pyla nr legitymacji 140, upowaznienie nr 67/2019 z dnia 22 lutego 2019 .
- Przewodniczacy zespotu;

2. Jerzy Siek nr legitymacji 914, upowaznienie nr 68/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
- czlonek zespotu;

Upowaznieni przez: Dyrektora Okregowego Urzedu Miar w Warszawie
przeprowadzili w dniach 22 lutego 2019 r. kontroleg w:

Lubelskim Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Spotka Akcyjna
ul. Pulawska 28, 20-822 Lublin

zakres kontroli:

1. spelnianie przez przyrzady pomiarowe wagi nieautomatyczne wymagan lub stwarzania przez ten
przyrzad pomiarowy zagrozenia, w tym dokonanie czynno$ci, o ktérych mowa w punktach 2-5:

2. przestrzeganie obowiazkoéw wynikajacych z ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,
3. sprawdzenie spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla wag nieautomatycznych (Dz.U. z 2016 1., poz. 802),

4. sprawdzenia spelnienia wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spolecznej z 11 grudnmia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla wag
nieautomatycznych podlegajacych ocenie zgodnosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23),

5. przestrzeganie obowiazkéw wynikajacych z art. 30 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji
i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu.

Kontrole przeprowadzono w obecnosci Pana Marka Golucha — Prezesa Zarzadu oraz Pana Sl
Wme - Kicrownika Dziatlu Transportu

Kontrolg rozpoczeto w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 11:30

(podpis kontrolowaljego) {podpis przewodniczacego zespolu)
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(ciag dalszy protokolu kontroli nr WZ8.60.86.2019.3 z dnia 22 lutego 2019 r. strona 2.)

Opis ustalen:

Zgodnie z art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. prawo przedsigbiorcow (Dz.U. z
2018 r., poz. 646) zwanej dalej ,upp” ,,Zawiadomienia o zamiarze wszczecia kontroli nie dokonuje sie,
w przypadku, gdy kontrola ma zosta¢ przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy
mi¢dzynarodowej albo bezposrednio stosowanych przepiséw prawa Unii Europejskiej.”

Majac na uwadze art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy upp oraz w zwiazku z faktem, iz kontrole z nadzorze
rynku prowadzone sa na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisoéw prawa Unii Europejskiej,
tj. na zasadzie art. 19 wust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 765/2008 z dnia 09 lipca 2008 r. ustanawiajqcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszqcego si¢ do warunkow wprowadzania produktu do obrotu i uchylajqcego rozporzqdzenie
(EWG) Nr 339/93 (Dz. Urz. UE L. 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.) niniejsza kontrole wszczeto bez
zawiadomienia przedsigbiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia.

Z wygenerowanego wydruku ze strony Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 17.07.2018 r. (Dzial
2 Rubryka 1 wiersz 2 oraz Podrubryka 1 punkt 1) wynika, ze Pan Marek Goluch jest osoba
upowazniong do samodzielnego reprezentowania podmiotu Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A., ul. Putawska 28, 20-822 Lublin. Wydruk stanowi zalacznik do niniejszego protokotu.

Po uzyskaniu informacji, ze w jednostce nie jest prowadzona zadna kontrola, Panu Markowi
Goluchowi, okazano legitymacje stuzbowe i upowaznienia do przeprowadzenia kontroli. Po jednym
egzemplarzu upowaznien, wraz z pouczeniem o prawach i obowiazkach, przekazano za
pokwitowaniem.

Dokonano wpisu do ksiazki kontroli pod poz. 3/2019 zawierajacy m.in., oznaczenie
kontrolowanego przedsigbiorcy, oznaczenie organu wszczynajacego kontrolg, oznaczenie upowaznienia
do kontroli oraz czasu trwania kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, ze Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.,
ul. Pulawska 28, 20-822 Lublin jest uzytkownikiem wagi nieautomatycznej.

Kontrola przeprowadzana jest pod wzgledem formalnym.

Ogledzinom poddano wagg zabezpieczong w dniu 17 lipca 2018 r. Jak zapisano w protokole
kontroli nr OUMS.60.234.2018.5 z dnia 18 lipca 2018 r. Jest to waga nieautomatyczna produkciji
RHEWA-WAAGENFABRIK.

Celem przeprowadzonej kontroli bylo sprawdzenie i ocena wprowadzonej do obrotu wagi
nicautomatycznej pod katem oceny aktualnego stanu w odniesieniu do przedmiotowej wagi.

(podpis kontrolowan§o)




(ciag dalszy protokohu kontroli nr OUMS.60.86.2019.3 z dnia 22 lutego 2019 1. strona 3.)

OGLEDZINY ZEWNETRZNE

Zespol kontrolny w obecnosci Pana “uils @wmmml® dokonal ogledzin 1 szt. wagi

nieautomatycznej zabezpieczonej podczas kontroli w dniu 17 lipca 2018 r.

Podczas ogledzin przyrzadu pomiarowego stwierdzono, ze przedmiotowa waga nadal jest
wylaczona z uzytkowania a zabezpieczenia nalozone podczas kontroli dnia 17 lipca 2018 roku sa
czytelne i nienaruszone, (sposéb zabezpieczenia: dwie samoprzylepne naklejki z informacja, opisem i
pieczgciami kontrolujacych natozone na oklejony folig miernik wagi wraz z przylaczem elektrycznym
wagi), jak na zdjeciach ponize;.
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(ciag dalszy protokotu kontroli nr OUMS8.60.86.2019.3 z dnia 22 lutego 2019 r. strona 4.)

Natomiast pomost wagi zabezpieczono przed wjazdem jak na zdjeciach ponizej,

»




(ciag dalszy protokotu kontroli nr OUMS.60.86.2019.5 z dnia 22 lutego 2019 1. strona 5.)

Ponadto podczas rozmowy z Panem Markiem Goluchem ustalono, ze dostawca wagi firma F.P.H.U.
GLOBALWAG Gl Quemmlh ul. Elcktrodowa 45K, 33-300 Nowy Sacz, kontaktowala sie
z uzytkownikiem wagi w celu usunigcia usterki przyrzadu pomiarowego. Pomimo wypracowania
wspolnego stanowiska polegajacego na wykonaniu nowego podloza pod wage wspolnymi sitami,
szczegolowy plan podzialu kosztow i obowiazkéw przedstawiony przez F.P.H.U. GLOBALWAG
e — nie zostal zaakceptowany przez Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
S.A.. Uzytkownik skierowal sprawe do sadu.

Na tym protokol kontroli zakonczono i podpisano w miejscowosci Lublinie, w dniu 22 lutego 2019 r.
o godzinie 13:00
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(podpis kontrolowaneg) (podpis plzuwodnic;m[cugo zespolu)

Pouczenic:
Na podstawie art, 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2018, poz, 376 2 pozn. zm.), zwanej dalej ustawa” kontrolowany jest
uprawniony do podpisania protokotu kontroli albo podania w ciagu 7 dni od dnia dorgezenia protokolu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania,
Zeodnie z art. 22k ustawy:
1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujaey dokumentujg w protokole kontroli;
2)  protokol kontroli sporzadea si¢ w dwoeh egzemplarzach, 2 ktérych jeden otreymuje kontrolowany:
3)  protokol kontroli podpisuja kontrolujacy i kontrolowany: w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecnoscei osoby upowaznionej przez kontrolujacego albo innego
pracownika kontrolowanego, lub w obecnoéci preywolanego swiadka, protokdl podpisuja takie te osoby;
4)  w przypadku odmowy podpisania protokolu kontroli preez kontrolowanego, kontrolujacy powinien uczynié adnotacjg w tej sprawie w protokole kontroli:
5)  odmowa podpisania protokolu kentroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu kontroli przez kontrolujacych i nie wstrzymuje
realizacji ustalen kontroli,
Na podstawic art, 48 ust. 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow (DzU. 2 2018 r,, poz. 646). zwanej dalej ustawy pp”, uzasadnicnic preyczyny braku
rawiadomicnia o zamiarze wszczgeia kontroli umieszeza sie w protokole kontroli,
Na podstawic art, 52 ustawy pp w przypadku gdy przedsigbiorca wskaze na pismie, ze preeprowadzane czynnosei zaklocaja w sposéb istotny dziatalnosé gospodarcza
przedsigbiorcy, koniecznosé podjgeia takich czynnosei powinna byé uzasadniona w protokole kontroli,
Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy pp kontrolowany przedsigbiorca jest obowiazany przechowywaé w swej sicdzibie protokoly kontroli.
Na podstawic art.55 ust. 5 ustawy pp vzasadnienie preediuzenia czasu trwania kontroli umieszeza sig w protokole kontroli,

Kwituj¢ odbior 1 egzemplarza protokolu kontroli nr WZ8.60.86.2019.3 C '

Lublin, dnia 22.02.2019 T, siunnsiniNaniiis.
(podpis kontrol§wanego)



